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Seadme komplekti kuuluvad esemed 

Täpsem teave seadme komplekti kuuluvate esemete kohta 
on toodud seadme ja tarvikute kirjelduses. 
• Nebulisaator 
• Pihusti 
• Suruõhuvoolik 
• Huulik 
• Mask täiskasvanule 
• Mask lapsele 
• Varufilter 
• Hoiukott 
• Kasutusjuhend 

1. Seadme tundmaõppimine 

Hea klient! 

Täname, et ostsite meie toote. Meie kaubamärgi alla 
kuuluvad kvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on 
mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: 
soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja 
pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž ja õhutamine. 
Lugege see juhend põhjalikult läbi ja hoidke kohas, kus ka 
teised seadme kasutajad selle vajadusel kätte saavad. 

Lugupidamisega, teie Beureri 
meeskond 

Kasutusala 

Seda nebulisaatorit kasutatakse vedelike ja vedelate 
ravimite (aerosoolide) nebulisatsiooniks ning ülemiste ja 
alumiste hingamisteede raviks. Arsti kirjutatud või soovitatud 
ravimi nebulisatsioon ja inhalatsioon võib aidata ennetada 
hingamisteede haigusi, ravida selliste haiguste 
kõrvalnähtusid ja kiirendada tervenemist. 
Lisateabe saamiseks nebulisaatori kasutusvõimaluste kohta 
pidage nõu oma arsti või apteekriga. 
Seade sobib koduseks inhalatsiooniks. Ravimeid tohib 
inhaleerida ainult arsti ettekirjutusel. Inhalatsioon peab 
toimuma rahulikus ja lõõgastavas keskkonnas. Hingake 
aeglaselt ja sügavalt sisse, et võimaldada ravimil väikeste 
bronhide kaudu sügavale kopsudesse jõuda. Seejärel 
hingake välja. 

Ettevalmistatud seadet saab kasutada korduvalt. Seadme 

kasutamiseks ettevalmistamise käigus vahetatakse kõik 
tarvikud, sh pihusti ja õhufilter, ning desinfitseeritakse 
seadme välispinnad tavapärase desinfitseerimisvahendiga. 

2. Märgid ja sümbolid 

Selles juhendis kasutatakse järgmiseid sümboleid. 

 Hoiatus!    Kehavigastuse või tervisekahjustuse oht. 

 Oluline! Ohutusalane märkus, millega tähistatakse 

seadme / tarviku kahjustamise võimalust. 

 Märkus Olulist teavet sisaldav märkus. 

Seadme pakendil ning etiketil ja tarvikutel kasutatakse 
järgmiseid sümboleid. 

 BF tüüpi osa 

 Lugege kasutusjuhendit 

 II kaitseklassi seade 

 Tootja 

 Sees 

 Väljas 

SN Seerianumber 

 Niiskuskaitse 

 

3. Ohutusteave ja hoiatused 

 Hoiatus! 

• Enne seadme kasutamist veenduge, et seadmel ega selle 
tarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge 
seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja 
või klienditeenindusega selles juhendis antud aadressil. 

• Seadme kasutamine ei asenda arstiga nõupidamist ega 
ravi. Valu või haiguse korral võtke alati kõigepealt 
ühendust oma arstiga. 

• Mis tahes tervisemurede korral võtke alati ühendust oma 
perearstiga! 

• Pihusti kasutamisel järgige alati elementaarseid 
hügieenitoiminguid. 

• Järgige alati oma arsti juhiseid, mis puudutavad 
kasutatava ravimi liiki ja annust ning inhalatsiooni sagedust 
ja kestust. 

• Ärge kasutage seadet koos ventilatsioonisüsteemidega. 
• Kasutage ainult arsti või apteekri määratud või soovitatud 

ravimeid. 
• Kui seade ei tööta nõuetekohaselt või kui tunnete 

ebamugavustunnet või valu, lõpetage seadme kasutamine 
kohe. 

• Seadme kasutamise ajal hoidke see silmadest eemal, sest 
mõned nebuliseeritavad ravimid võivad silmi kahjustada. 

• Ärge kasutage seadet tuleohtlike gaaside juuresolekul ega 
kohas, kus on kõrge hapnikukontsentratsioon. 

• Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, 
tunnetuslike või vaimsete võimete või kogenematuse või 
teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult 
kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või nende 
ohutuse eest vastutava isiku juhendamiseta. 

• Hoidke seade ja selle tarvikud lastele kättesaamatult. Nii 
väldite õnnetusi. Lapsed võivad väiksed osad või 
pakkematerjalid endale suhu panna ja lämbuda! 

• Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita. 
• Ühendage seade ainult seadme andmeplaadil märgitud 

pingega vooluvõrku. 
• Ärge asetage seadet vette ega kasutage seda niisketes 

ruumides. Ärge laske vedelikul seadmesse imbuda. 
• Kaitske seadet tugevate löökide eest. 
• Mitte kunagi ärge puudutage seadme toitejuhet niiskete 

kätega – see võib põhjustada elektrilöögi. 
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• Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest 
tõmmates. 

• Ärge pigistage ega painutage toitejuhet, ärge asetage 
seda teravate esemete peale ega laske toitejuhtmel vabalt 
rippuda. Hoidke toitejuhe soojusallikatest eemal. 

• Kui seadme toitejuhe või korpus on kahjustada saanud, 
võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga või 
kohaliku edasimüüjaga. 

• Seadme avamisel on oht saada elektrilöök. Seade on 
vooluvõrgust lahti ühendatud ainult juhul, kui seadme 
pistik on pistikupesast välja tõmmatud. 

• Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud kõvale 
pinnale, olnud väga niiskes kohas või on muul viisil 
kahjustada saanud. Kahtluste korral võtke ühendust meie 
klienditeenindusosakonnaga või kohaliku edasimüüjaga. 

• IH 18 nebulisaatorit tohib kasutada ainult sobivate Beureri 
pihustite ja asjakohaste Beureri tarvikutega. Muude 
pihustite ja tarvikute kasutamine võib vähendada ravi 
efektiivsust ja kahjustada seadet. 
 

 Oluline! 
• Elektrikatkestused, ootamatud defektid või muud 

ebasoodsad tingimused võivad seadme 
kasutuskõlbmatuks muuta. Seega on soovitatav, et teil 
oleks kodus tagavaraseade või asendusravim vastavalt 
oma arstiga kokkulepitule. 

• Kui osutub vajalikuks kasutada adaptereid või 
pikendusjuhtmeid, peavad need vastama kehtivatele 
ohutuseeskirjadele. Adapterile määratud elektrilist 
võimsust ja maksimumvõimsust ei tohi ületada. 

• Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida soojusallikatest eemal. 
• Ärge kasutage seadet ruumis, kus on eelnevalt kasutatud 

piserdusvett. Sellisel juhul õhutage enne raviseansiga 
alustamist ruumi. 

• Ärge laske mis tahes esemetel seadme 
ventilatsiooniavadesse sattuda või neid sulgeda. 

• Kui seadme töötamise ajal ilmneb ebatavaline müra, ärge 
seadet kasutage. 

• Hügieeni tagamiseks peavad kõikidel seadme kasutajatel 
olema eraldi tarvikud. 

• Pärast seadme kasutamist tõmmake selle pistik alati 
pistikupesast välja. 

• Hoidke seadet kohas, kus see on kaitstud ümbritsevate 
mõjude eest. Seadet tuleb hoida määratud 
keskkonnatingimustes. 
 

KAITSE 
• Seadmel on ülekoormuskaitse. Seda tohivad vahetada 

ainult selleks volitatud ja vastava väljaõppe saanud isikud. 
• Seadmel on ka soojuskaitse, mis nebulisaatori üle 

kuumenemisel välja lülitab. Sellisel juhul toimige 
järgmiselt: 

- Lülitage seade välja. 
- Tõmmake seadme pistik pistikupesast välja. 
- Oodake vähemalt 30 minutit, kuni seade on täielikult 

jahtunud. 
- Seejärel lülitage seade uuesti sisse ja kuulake, kas 

seadme tööga kaasneb tavapärasest erinev müra. Kui 
seda ei ole, võite seadet edasi kasutada. Vastasel juhul 
võtke ühendust klienditeenindusega. 

Üldised märkused 

 Oluline! 
• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult: 

 inimestel 

 sihtotstarbeliselt (aerosooli inhalatsioon) ja selles 
kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. 

• Seadme väärkasutus võib olla ohtlik! 

• Hädaolukorras tuleb kõigepealt anda esmaabi. 
• Seadmes tohib lisaks ravimile kasutada ainult 

destilleeritud vett või soolalahust. Teised vedelikud võivad 
nebulisaatorit või pihustit kahjustada. 

• Seade on mõeldud kasutamiseks ainult eraviisiliselt 
kodumajapidamises, mitte ärilistel ega kliinilistel 
eesmärkidel! 

Enne seadme esmakordset kasutamist 

 Oluline! 
• Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage kogu 

pakend. 
• Kaitske seadet tolmu, mustuse ja niiskuse eest. Mitte 

kunagi ärge katke seadet töötamise ajal kinni. 
• Ärge kasutage seadet väga tolmuses keskkonnas. 
• Kui seade on kahjustada saanud või selle töös esineb 

tõrkeid, lülitage seade kohe välja. 
• Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad seadme 

sobimatust või valest kasutamisest. 

Seadme parandamine 

 Märkus 

• Ärge kunagi avage seadet ega proovige seda ise 
parandada, sest vastasel juhul ei ole seadme 
nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle eeskirja 
eiramisel kaotab seadme garantii kehtivuse. 

• Kui seadet on vaja parandada, võtke ühendust 
klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga. 

4. Seadme ja tarvikute kirjeldus 

 

Nebulisaatori ülevaade 

 

 

 

 

1Toitejuhe 

2 Filtrikaas koos filtriga 

3 Sisse-välja lülitamise nupp 

4 Voolikuliitmik 

5 Pihustihoidik 

 
Pihusti ja tarvikute ülevaade 

6 Suruõhuvoolik 

7 Pihusti 

8 Pihusti sisu 

9 Ravimianum 

10 Huulik 

11 Mask täiskasvanule 

12 Mask lapsele 

13 Vahetusfilter 

 

 

 
 

5. Esmakordne kasutamine 

Töökorda seadmine 

Võtke seade pakendist välja. Asetage see ühetasasele 
pinnale. 
Kontrollige, et seadme ventilatsiooniavad oleksid vabad. 

Enne seadme esmakordset kasutamist 

 Märkus 

• Pihusti ja tarvikud tuleb enne esmakordset kasutamist 
puhastada ja desinfitseerida. Sellekohase teabe 
saamiseks vaadake peatükki „Puhastamine ja 
desinfitseerimine”. 



• Ühendage suruõhuvoolik [6] ravimianuma [9] põhja külge. 

 

• Ühendage vooliku [6] teine ots õrnalt keerates 
nebulisaatori voolikuliitmiku [4] külge. 

 

Toide 

Ühendage seade ainult selle andmeplaadil märgitud 
pingega vooluvõrku.   
• Sisestage toitejuhtme pistik [1] sobivasse pistikupessa. 
• Lükake pistik täielikult pistikupessa. 

 Märkus 

• Tagage, et seadme asukoha lähedal oleks pistikupesa. 
• Paigutage toitejuhe nii, et keegi selle otsa ei komistaks. 
• Nebulisaatori lahti ühendamiseks vooluvõrgust pärast 

kasutamist lülitage kõigepealt seade välja ja seejärel 
tõmmake pistik pistikupesast välja. 

6. Kasutamine 

 Ettevaatust! 

• Hügieeni tagamiseks tuleb pihustit [7] ja tarvikuid pärast 
igat raviseanssi puhastada ja pärast päeva viimast 
raviseanssi desinfitseerida. 

• Juhul kui raviseansi ajal inhaleeritakse järjest mitut 
erinevat ravimit, tuleb pihustit [7] pärast igat kasutuskorda 
sooja kraaniveega loputada. Sellekohase teabe 
saamiseks vaadake peatükki „Puhastamine ja 
desinfitseerimine”. 

• Järgige selles juhendis toodud filtri vahetamise juhiseid. 
• Enne igat kasutuskorda veenduge, et nebulisaatori 

voolikuliitmik [4] ja pihusti [7] voolikuliitmik on tugevasti 
kinni keeratud. 

• Enne kasutamist kontrollige, kas seade töötab 
nõuetekohaselt. Selleks lülitage nebulisaator korraks sisse 
(pihusti peab olema ühendatud, kuid selles ei tohi olla 
ravimit). Kui pihustist [7] väljub õhk, töötab seade 
nõuetekohaselt. 

1. Otsaku kinnituse paigaldamine 
• Pihusti [7] avamiseks keerake selle ülemist osa 

vastupäeva ravimianuma [9] poole. Pange otsaku kinnitus 
[8] ravimianumasse [9]. 

2. Pihusti täitmine 
• Valage  isotooniline soolalahus või ravim otse 

ravimianumasse [9].Ärge täitke anumat 
üleliia!Maksimaalne soovitatav täitemaht on 6 
ml.Kasutage ravimit üksnes arsti soovitusel ning 
jälgige inhalatsiooni kestust ja teie vajadustele 
vastavat kogust. 

• Kui nõutav ravimikogus on väiksem kui 2 ml, suurendage 
seda kogust isotoonilist soolalahust kasutades vähemalt  

4 ml-ni. Viskoosseid ravimeid võib olla vaja lahjendada. 
Järgige alati oma arsti juhiseid. 

3. Pihusti sulgemine 

• Pihusti [7] sulgemiseks keerake selle ülemist osa 
päripäeva ravimianuma [9] poole. Jälgige, et kõik osad 
oleksid nõuetekohaselt ühendatud. 

4. Tarvikute ühendamine pihustiga 

• Ühendage soovitud tarvik (huulik [10], mask täiskasvanule 
[11] või mask lapsele [12]) pihustiga [7]. 

• Enne raviseansi alustamist tõmmake pihusti ülespoole 
oma hoidikust [5] välja. 

• Lülitage nebulisaator sisse-välja lülitamise nupust [3] 
tööle. 

• Pihustist väljuv pihustusvoog näitab, et seade töötab 
nõuetekohaselt. 

 Märkus 

Kõige efektiivsem nebuliseerimisviis on huulikut kasutades. 
Maskiga nebuliseerimist soovitatakse ainult juhul, kui 
huulikut ei ole võimalik kasutada (näiteks laste korral, kes 
veel ravimit huuliku kaudu sisse hingata ei oska). 

• Enne raviseansi alustamist tõmmake pihusti ülespoole 
oma hoidikust [5] välja. 

• Lülitage nebulisaator sisse-välja lülitamise nupust [3] 
tööle. 

• Pihustist väljuv pihustusvoog näitab, et seade töötab 
nõuetekohaselt. 

5. Raviseanss 

• Hingake nebuliseeritud ravimit sügavalt sisse. 

 Märkus 

Raviseansi ajal hoidke pihustit otse (vertikaalselt). Vastasel 
juhul pihustamisfunktsioon ei tööta ja pihusti ei pruugi 
nõuetekohaselt toimida. 
 

 Oluline! 

Eeterlikud õlid, köharavimid, kuristuslahused ja nahale 
kantavad või auruvannides kasutatavad tilgad on 
nebulisaatoriga inhalatsiooniks täiesti sobimatud. Need on 
tihti väga viskoossed ning võivad vähendada seadme 
nõuetekohast tööd ja mõjutada pikaajalises perspektiivis 
seadme kasutusefektiivsust. 
Bronhisüsteemi ülitundlikkuse korral võivad eeterlikke õlisid 
sisaldavad ravimid mõnikord põhjustada akuutse 
bronhospasmi (bronhide ootamatu krambisarnane 
kokkutõmme koos hingeldamisega). Küsige alati nõu oma 
arstilt või apteekrilt! 

6. Inhalatsiooni lõpetamine 

Kui pihustatavat ravimit väljastatakse pihustist ainult kohati 
või kui seadme tööhääl inhalatsiooni ajal muutub, võite 
raviseansi lõpetada. 
• Pärast raviseanssi lülitage nebulisaator nupust [3] välja ja 

tõmmake seadme pistik pistikupesast välja. 
• Asetage pihusti [7] pärast kasutamist oma hoidikusse [5]. 

7. Seadme puhastamine 

Sellekohase teabe saamiseks vaadake peatükki 
„Puhastamine ja desinfitseerimine”. 

7. Filtri vahetamine 

Kontrollige filtrit korrapäraselt (näiteks pärast igat 10. 
kasutuskorda). Vahetage filter, kui see on väga määrdunud 
või ummistunud. Igal juhul tuleb filtrit vahetada üks kord 
kuus. Filter tuleb vahetada ka juhul, kui see on saanud 
niiskust. 

 Ettevaatust! 
• Ärge puhastage kasutatud filtrit ega kasutage seda uuesti. 
• Kasutage ainult seadme tootja originaalfiltreid. Vastasel 

juhul võib nebulisaator saada kahjustada või efektiivne 



ravi ei pruugi enam garanteeritud olla. 
• Ärge kunagi kasutage ilma filtrita seadet. 
Filtri vahetamiseks toimige järgmiselt: 

 Ettevaatust! 

• Kõigepealt lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik 
pistikupesast välja. 

• Laske seadmel jahtuda. 

1. Eemaldage filtrikaas [2] noolega näidatud suunas. 

 Märkus 

Juhul kui filter jääb pärast kaane eemaldamist seadmesse, 
eemaldage filter seadmest pintsette või 
sarnaseid vahendeid kasutades. 

2. Asendage filtrikaas [2] uue filtriga kaanega. 

3. Kontrollige, et filtrikaas oleks kindlalt oma kohal. 

8. Puhastamine ja desinfitseerimine 

Pihusti ja tarvikud  

 Hoiatus! 

Terviseohtude vältimiseks järgige järgmiseid 
hügieenijuhiseid. 
   

• Pihusti [7] ja tarvikud on mõeldud korduvkasutamseks. 
Pidage meeles, et puhastusnõuded erinevad vastavalt 
erinevate tarvikute kasutusaladele. 

Märkused: 

• Pihustit ja tarvikuid ei tohi mehaaniliselt puhastada 
harjade või sarnaste esemetega, sest see võib põhjustada 
pöördumatuid kahjustusi ja ravi ei pruugi enam edukas 
olla. 

• Kõrge riskitasemega rühma (nt tsüstilise fibroosi 
diagnoosiga patsiendid) vajalikke hügieenialaseid 
ettevalmistusi (kätepesu, ravimite või inhalatsioonilahuste 
käsitsemine) puudutavate lisanõuete osas võtke ühendust 
oma arstiga. 

• Veenduge, et kõik seadme osad oleksid pärast 
puhastamist ja desinfitseerimist korralikult kuivad. 
Jääkniiskus või veepiisad suurendavad bakterite kasvu 
riski. 

Ettevalmistamine 
• Pihusti [7] kõik osad ja tarvikud tuleb kohe pärast igat 

raviseanssi ravimijääkidest ja mustusest puhastada. 
• Selleks võtke pihusti [7] osadeks lahti. 
• Võtke huulik [10] või mask [11, 12] pihusti küljest ära. 
• Võtke pihusti lahti, keerates selle ülemist osa vastupäeva 

ravimianuma [9] poole. 
• Eemaldage otsaku kinnitus [8] ravimianumast [9]. 
• Hiljem pannakse nebulisaator vastupidises järjekorras 

uuesti kokku. 

Puhastamine 

 Oluline! 

Enne seadme puhastamist lülitage see alati välja, tõmmake 
pistik pistikupesast välja ja laske seadmel jahtuda. 

Pihustit ja kasutatud tarvikuid nagu huulik, mask, otsaku 

kinnitus jne tuleb puhastada kuuma veega. 
Kuivatage kõik osad hoolikalt pehme lapiga. Kohe kui kõik 
osad on täielikult kuivad, pange pihusti uuesti kokku ja 
asetage seadme osad kuiva, tihedalt suletud anumasse, või 
desinfitseerige need. 
Puhastamisel veenduge, et kõik jäägid oleksid eemaldatud. 
Mitte kunagi ärge kasutage aineid, mis võivad kokkupuutel 
naha või limaskestaga või allaneelamisel või inhaleerimisel 
mürgised olla. 
Puhastage seade niiske lapiga, millele võite vajadusel 

lisada veidi puhastusainet. 
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega 
asetage seadet vette. 

 Oluline! 
• Veenduge, et seadmesse ei imbuks vett! 
• Ärge peske seadet ega tarvikuid nõudepesumasinas. 
• Ärge puudutage vooluvõrku ühendatud seadet märgade 

kätega. Seadme peale ei tohi sattuda vett. Kasutada tohib 
ainult täiesti kuiva seadet. 

• Seadme ventilatsiooniavadesse ei tohi pihustada 
vedelikku. Seadmesse imbunud vedelik võib kahjustada 
nebulisaatori elektrilisi osasid või muid osi ja vähendada 
seadme töövõimet. 

Kondensatsioon, vooliku hooldamine 

Sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest võib seadme voolik 
kondenseeruda. Bakterite kasvu takistamiseks ja seadme 
efektiivse kasutamise tagamiseks ravieesmärkidel tuleb 
selline niiskus alati eemaldada. Niiskuse eemaldamiseks 
voolikust toimige järgmiselt: 

• Võtke voolik [6] pihusti [7] küljest lahti. 
• Jätke voolik nebulisaatori [4] külge. 
• Laske nebulisaatoril töötada, kuni kogu niiskus on 

õhuvoolu survel välja surutud. 
• Märkimisväärse kondensatsiooni korral asendage voolik 

uuega. 

Desinfitseerimine 
Pihusti ja tarvikute desinfitseerimisel järgige hoolikalt allpool 
loetletud etappe. Soovitatav on desinfitseerida üksikud osad 
iga päev kõige hiljemalt pärast viimast kasutuskorda. 
(Desinfitseerimiseks on vaja ainult veidi puhast äädikat ja 
destilleeritud vett). 

• Puhastage kõigepealt pihusti ja tarvikud vastavalt peatükis 
„Puhastamine” kirjeldatule. 

• Valmistage äädikalahus (¼ äädikat ja ¾ destilleeritud 
vett). Veenduge, et lahuse kogus oleks piisav seadme 
kõigi osade (nebulisaator, mask ja huulik) 
sissekastmiseks. 

• Jätke kõik osad 30 minutiks äädikalahusesse. 
• Loputage pihusti ja üksikud osad (mask/huulik jm) veega 
• Kuivatage kõik osad hoolikalt pehme lapiga. 
• Kohe kui kõik osad on täielikult kuivad, pange pihusti 

uuesti kokku ja asetage seadme osad kuiva, 
tihedalt suletud anumasse. 

 Märkus 

Veenduge, et kõik osad on pärast puhastamist 
täielikult kuivad. Vastasel juhul suureneb 
bakterite kasvu oht. 

Kuivatamine 

• Pange üksikud osad kuivale, puhtale ja imavale pinnale ja 
laske neil täielikult kuivada (vähemalt neli tundi). 

Materjali vastupidavus 

• Nagu kõik plastosad, võivad pihusti ja tarvikud sagedase 
kasutamise ja puhastamise korral teatud määral kuluda. 
Aja jooksul võib selline kulumine põhjustada muudatusi 
aerosooli omadustes ja lõpuks mõjutada ravi efektiivsust. 
Seetõttu soovitame pihustit kord aastas vahetada. 

• Puhastus- või desinfitseerimisaine valimisel pidage 
meeles järgmist: kasutage ainult õrnatoimelisi puhastus- ja 
desinfitseerimisvahendeid tootja soovitatud kogustes. 

Ladustamine 

• Ärge hoidke nebulisaatorit niiskes keskkonnas (näiteks 
vannitoas) ega transportige seda koos niiskete 
esemetega. 

• Hoidke ja transportige nebulisaatorit otsese 
päikesevalguse eest kaitstuna. 

Hoiulepanek 

• Tarvikud saab turvaliselt hoiule panna tarvikute sahtlisse 
[4]. Hoidke seadet kuivas kohas ja võimalusel 
originaalpakendis. 



Particle size diagram 

particle diameter 
Him] 

9. Kasutuselt kõrvaldamine 

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake seadet olmeprügi 
hulka. 
Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-

direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud 
nõudeid. Küsimuste korral pöörduge vastavasse kohalikku 
asutusse. 

10. Võimalikud probleemid seadme töös 
Probleem / 
Küsimus 

Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine 

Pihustist tuleb 
vähe või üldse 
mitte aerosooli. 

1. Pihustis on liiga palju või liiga vähe ravimit. 
Miinimumtase: 0,5 ml 
Maksimumtase: 6 ml. 

2. Kontrollige, ega otsakud ole ummistunud. 
Vajadusel puhastage otsak (näiteks 
loputades). Kasutage pihustit uuesti.  

ETTEVAATUST! Pihustiotsaku puhasta-misel 
torgake abivahenditega läbi ainult väikesed 
augud otsaku alumiselt küljelt. 

3. Pihustit ei hoita püstises asendis. 

4. Ravimilahus ei sobi nebuliseerimiseks (on 
näiteks liiga paks). 

    Ravimilahuse peab määrama arst. 

Pihustist väljuva 
aerosooli surve on 
nõrk. 

Voolik on sõlmes, filter on ummistunud, 
inhalatsioonilahust on liiga palju. 

Millised ravimid 
sobivad 
inhalatsiooniks? 

Pidage nõu oma arstiga. 
Põhimõtteliselt võib inhaleerida kõiki seadmega 
inhalatsiooniks sobivaid ja heaskiidetud ravimeid. 

Osa 
inhalatsioonilahu
sest jääb 
pihustisse. 

See on tavapärane ja ilmneb tehnilistel põhjustel. 
Lõpetage inhalatsioon, kui kuulete pihusti töötamise 
hääles märkimisväärseid muutusi. 

Mida tuleb teada 
nebulisaatori 
kasutamise kohta 
imikutel ja lastel? 

1. Efektiivse inhalatsiooni tagamiseks peab mask 
katma imikute suu ja nina. 

2. Ka lastel peab mask efektiivse inhalatsiooni 
tagamiseks katma suu ja nina. Nebulisatsioon 
magava inimese kõrval ei ole sobiv viis, sest 
sellisel juhul ei jõua kopsudesse vajalik kogus 
ravimit. 

Märkus: lapsed tohivad seadet kasutada ainult 
täiskasvanute abiga ja järelevalve all. Mitte 
kunagi ärge jätke last nebulisaatoriga üksi. 

Maskiga 
inhalatsioon 
võtab kauem 
aega. 

See on nii tehnilistel põhjustel. 
Maski aukude kaudu hingatakse ühe hingetõmbega 
sisse vähem ravimit kui huulikut kasutades. Maski 
aukude kaudu seguneb aerosool ümbritseva 
õhuga. 

Miks tuleb 
pihustit 
korrapäraselt 
vahetada? 

Selleks on kaks põhjust: 
1. Meditsiiniliselt efektiivse osakeste spektri 

tagamiseks ei tohi otsaku augud ületada 
kindlat läbimõõtu. 

Termopinge ja mehaanilise surve tõttu kulub plast 
teatud ulatuses. Otsaku kinnitus [8] on sellisele 
kulumisele eriti vastuvõtlik. See võib põhjustada 
muutusi ka aerosooli piisalises koostises, millel on 
ravi efektiivsusele otsene mõju. 

2. Pihustit on soovitav korrapäraselt vahetada ka 
hügieenilistel põhjustel. 

Kas igale inimesele 
on vaja oma 
pihustit? 

Hügieenilistel põhjustel on see tingimata vajalik. 

 

11. Tehnilised andmed 

 

Mõõtmed (l x k x ss) 160 x 155 x 84 mm 

Kaal 1,2 kg 

Töörõhk Ligikaudu 0,66-1,1 baari 

Pihusti täitemaht Kuni 6 ml 

Ravimivool < 0,2 ml/minutis 

Helirõhk < 60 dBA (vastavalt standardile 
DIN EN 13544-1: Osa 26) 

Voolutoide 230 V -, 50 Hz; 180 VA 

Korpuse materjal  ABS 

Töökeskkonna tingimused: Temperatuur: + 10 °C kuni – 40 °C 
Suhteline õhuniiskus: 10-95%  

Hoiukeskkonna  
ja transporditingimused Temperatuur: - 20 °C kuni + 70 °C 

Suhteline õhuniiskus: 10-95% 
Atmosfäärirõhk: 500-1060 hPa 

 
Tehnilisi andmeid võidakse muuta. 
 
Osakeste suuruse diagramm 

 
 

Kõik mõõtmistulemused saavutati naatriumkloriidilahusega 
laserdifraktsiooni meetodit kasutades. 
See diagramm ei pruugi kehtida suspensioonide või väga 
viskoossete ravimite korral. Rohkem teavet saate 
konkreetse ravimi tootjalt. 

 

Varuosad 

Osa Materjal Viitenumber 

Nebulisaatori sulgur PP 162.819 

Aasta pakk (sisaldab huulikut, maski 
täiskasvanule, maski lapsele, pihustit, 
suruõhuvoolikut, filtrit) 

PP/PVC 601.08 

 Märkus 

Seadme kasutamisel väljaspool käesolevas juhendis 
kirjeldatud viise ei ole seadme nõuetekohane töö enam 
garanteeritud! 
Jätame endale õigusi teha tehnilisi muudatusi, et toodet 
parendada ja edasi arendada. 
Seade ja selle tarvikud vastavad Euroopa standarditele 
EN60601-1, EN60601-1-2 ja EN13544-1 ning nende suhtes 
kohaldatakse lubatud elektromagnetilise hälbe spetsiaalseid 
ohutusmeetmeid. Pidage meeles, et portatiivsed ja 
mobiilsed raadiosagedusega sidevahendid võivad seadme 
toimimist mõjutada. Lisateavet saate klienditeenindusest või 
selle kasutusjuhendi lõpust. Seade vastab nõukogu 
meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EÜ meditsiiniseadmete ja 
Saksamaa meditsiiniüksuseid käsitleva õigusakti (MPG) 
nõuetele. 

ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS 

• Seade vastab selles juhendis esitatud elektromagnetilise 
ühilduvuse kirjeldusele ja sobib kasutamiseks kõigil 
territooriumidel, sealhulgas eravaldustes. Seadme 
raadiokiirgus on väga madal ja tõenäoliselt ei põhjusta see 
häireid teiste lähedalasuvate seadmete töös. 

• Soovitatav on mitte asetada seadet teiste seadmete peale 
või lähedusse. Juhul kui te märkate, et seade segab teiste 
elektriliste seadmete tööd, paigutage seade mujale või 
ühendage see teisse pistikupessa. 

• Raadioseadmed võivad mõjutada seadme tööd.  
 

Hooldustöökoda: Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, 

klienditeenindus@renerk.ee,  Tööajad E-R 10:00-17:00 

Maaletooja:  Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918. 


